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Измерение параметров сигналов в широкополосных 
приемно-регистрирующих каналах радиотелескопа
Рассмотрена встроенная система измерения параметров широкополосного (до 512 МГц) сигнала в 
приемно-регистрирующем канале радиоинтерферометра. Дана оценка точности измерений групповых 
задержек сигналов в приемных каналах интерферометра. Показана возможность контроля фазоча­
стотной и амплитудно-частотной характеристик приемного канала.
Радиотелескоп, цифровое преобразование широкополосных сигналов, групповые задержки и спектры 
сигналов
В  комплексах радиоинтерферометрии со сверх- 
длинными базами (РСДБ) при вычислении геомет­
рической групповой задержки шумового сигнала 
от наблюдаемого космического источника радио­
излучения должна учитываться разность Д0 груп­
повых задержек сигнала в приемных каналах па­
ры радиотелескопов интерферометра, регистри­
рующих сигналы в одной и той же полосе частот. 
На большинстве действующих РСДБ-радиотеле- 
скопов, где используются системы преобразова­
ния сигналов с видеоконверторами, выделяющи­
ми сравнительно узкополосные (до 16 М Гц) сиг­
налы, достаточно измерения электрических длин 
коаксиальных кабелей, передающих сигналы про­
межуточных частот (П Ч) от радиоастрономическо­
го приемного устройства (РП У) на антенне к си­
стеме преобразования сигналов, установленной в 
лабораторном корпусе обсерватории.
На новых РСДБ-радиотелескопах с неболь­
шими антеннами (например, РТ-13) [1] исполь­
зуются цифровые системы преобразования широ­
кополосных сигналов (СПШ С) [2], [3], которые 
размещаются в кабине подвижной антенны рядом 
с РП У [4], а полученные с каналов СПШ С дан­
ные наблюдений передаются к системе буфериза­
ции данных (установленной в стационарном по­
мещении), в цифровом виде по волоконно-опти­
ческим линиям [5]. К  радиоинтерферометрам с 
широкополосными (—500 М Гц) каналами предъ­
являются более высокие требования по точности 
измерения геометрических групповых задержек
сигналов по сравнению с радиоинтерферометра­
ми, содержащими узкополосные каналы. Здесь 
уже нельзя не учитывать групповых задержек 
сигнала в высокочастотных каналах РПУ, которые 
на действующих радиотелескопах с узкополос­
ными каналами не измеряются.
В  многоканальном радиоинтерферометре, в 
котором регистрируются несколько сигналов с 
полосами /  в пределах рабочего диапазона ча­
стот РП У $пр, необходимо выравнивать группо­
вые задержки сигналов во всех приемно-реги- 
стрирующих каналах радиотелескопа, чтобы повы­
сить точность определения геометрической группо­
вой задержки сигнала на базе радиоинтерферо­
метра за счет синтеза полосы частот $пр.
При регистрации широкополосных сигналов 
необходимо также контролировать равномерность 
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и 
нелинейность фазочастотных характеристик (Ф ЧХ) 
в полосе пропускания приемного канала, так как 
эти параметры влияют на чувствительность ра­
диоинтерферометра.
Проведенные в 2014-2015 гг. исследования 
позволили откорректировать конфигурацию про­
граммируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) и доработать программное обеспечение 
каналов СПШ С, чтобы обеспечить возможность 
измерения групповых задержек сигналов в кана­
лах радиотелескопа при работе в режиме РСДБ, а 
также контроль АЧХ и Ф ЧХ  приемных каналов [6].
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Приемно-регистрирующий канал с дорабо­
танным СПШ С. Функциональная схема указан­
ного канала (рис. 1) включает в себя один из ка­
налов РП У [4] и доработанный канал СПШ С [3], 
соединенный с модулем управления СПШ С. Ка­
нал РП У содержит охлаждаемый малошумящий 
усилитель М Ш У с полосой пропускания $пр,
распределитель сигналов сверхвысоких частот 
(С ВЧ), канал преобразования частот и распреде­
литель сигналов базовых ПЧ, к выходу которого 
подключается канал СПШ С, работающий в поло­
се частот 1024.1536 МГц. К  входу РП У подклю­
чены генератор пикосекундных импульсов с ча­
стотой следования FH = 1 МГц, предназначенный
для фазовой калибровки канала, и блок генерато­
ров шума ГШ , используемый при радиометриче­
ских и спектральных измерениях. На радиотелеско­
пе РТ-13 можно регистрировать до трех сигналов с 
полосами A/g < 512 М Гц в диапазонах частот
28 .34  ГГц  ( пр = 6 ГГц ) или 7 .9 .5  ГГц 
(^пр = 25 ГГц ) по правой и по левой круговым
поляризациям волн, а также один сигнал в полосе 
2.2.2.55 ГГц. В  отличие от многоканальных ра­
диотелескопов с узкополосными каналами здесь
принимаемый сигнал с полосой $пр распределя­
ется по каналам преобразования и регистрации 
сигналов с полосами до 512 М Гц не на выходе 
ПЧ, а на СВЧ непосредственно после МШУ. По­
скольку приемные каналы содержат преобразова­
тели сверхвысоких частот с независимо настраи­
ваемыми гетеродинами, усилители и фильтры ПЧ, 
устройства коммутации каналов и большое число 
кабельных перемычек, значительно увеличивает­
ся неидентичность каналов по задержкам и сме­
щениям фаз сигналов.
Канал СПШС содержит усилитель промежу­
точной частоты УПЧ, аналого-цифровой преобра­
зователь АЦП ADC081500, считывающий 8-разряд­
ные выборки шумового сигнала с тактовой часто­
той Fd = 1024 МГц, ПЛИС XC6SLX100T и тран­
сивер X2, обеспечивающий передачу данных в 
формате 10G  Ethernet к устройству буферизации 
данных. Для связи ПЛИС с управляющим компь­
ютером радиотелескопа используется микросхема 
Miine Port E l, в которой коды формата UART пре­
образуются в интерфейс Ethernet. В  УПЧ имеется 
фильтр, ограничивающий полосу частот A/g шумо­
вого сигнала на входе АЦП, и аттенюатор для уста­
новки уровня сигнала. Полоса пропускания УПЧ
Д/s на уровне пульсаций АЧХ 0. i дБ на 6 %  мень­
ше максимальной полосы Д/) = 0 .5 F = 5i2 МГц, 
благодаря чему сводится к минимуму влияние эф­
фекта перекрытия спектров при полосовом аналого­
цифровом преобразовании шумового сигнала [2].
Шумовой сигнал, включающий в себя соб­
ственные шумы радиотелескопа и принимаемый 
широкополосный сигнал, преобразуется с часто­
той дискретизации F j = i024 М Гц в 8-разрядные 
цифровые выборки, которые транслируются в 
ПЛИС в сопровождении меандра тактовой частоты 
Fx = Fd/4. В  ПЛИС сформированы модуль ста­
тистического анализа цифровых выборок сигна­
ла, позволяющий контролировать режим работы 
АЦП, вычислитель среднеквадратического от­
клонения (СКО ) напряжения сигнала а и, четы­
рехуровневый квантователь выборок u по поро­
гам -аи, 0 и аи и форматер данных в междуна­
родном стандарте V D IF (V L B I Digital Interferome- 
try Format) с выходом на трансивер Х2. Шкала 
времени в форматере данных устанавливается с 
помощью формирователя импульсов секунд iPPS, 
фронты которых совмещаются с передними фрон­
тами импульсов меандра тактовой частоты Fx. По­
дробнее структура ПЛИС и алгоритмы преобра­
зования и форматирования сигналов в радиоин- 
терферометрическом канале представлены в [7].
Частотные характеристики приемного канала. 
Характеристики контролируются с помощью гене­
ратора пикосекундных импульсов и введенного в 
структуру ПЛИС сумматора пакетов цифровых 
выборок. Пикосекундные импульсы с частотой 
следования FH = i М Гц возбуждают в каналах 
РП У когерентные гармонические пилот-сигналы 
U  cos ( л /it), где U  - амплитуда; = iFH - часто­
ты гармонических сигналов; l - порядковые но­
мера частот; t - текущее время. Гармонические 
пилот-сигналы поступают в АЦП вместе с шумо­
вым сигналом. В  сумматоре пакетов выборок на 
интервалах времени, равных периоду следования 
пикосекундных импульсов i/FH = i мкс, сумми­
руются пакеты из F j/  FH = i024 выборок. На ин­
тервале времени i с, который задается импульса­
ми iPPS , суммируются i0 6 пакетов выборок, в
результате чего в i 0 раз уменьшаются шумовые 
флюктуации выборок в суммарном пакете. По­
скольку суммируемые выборки разнесены по 
времени на период следования пикосекундных
импульсов 1/ Fh , на фоне шума выделяются гар­
монические сигналы фазовой калибровки с ча­
стотами Fj = iFH (i = l = lm , причем lm - номер
гармоники, соответствующей нижней границе поло­
сы пропускания приемно-регистрирующего канала). 
Отношения амплитуд выделенных гармониче­
ских сигналов к остаточному шуму увеличивают­
ся до значений q. = i 0 U . / аи , где U. - амплиту­
ды преобразованных сигналов, выделенных на 
низких частотах F .. Если при этом не учитыва­
ются шумы квантования (достаточно малые при 
8-разрядных выборках), то мощность пилот-сиг­
нала на частоте Fi составит
Pi = U 2/  (2а2 ) *  Д2/  (2а2 ) = 0.5 • 10-6 q2,
где A. - математические ожидания амплитуд A. 
гармонических пилот-сигналов. Выделенные гар­
монические сигналы в совокупности формируют 
короткий импульс, близкий по форме к исходно­
му пикосекундному импульсу [8].
Суммарный пакет из i024 выборок передает­
ся в управляющий компьютер радиотелескопа, 
где в результате дискретного преобразования 
Фурье регистрируются по i024 отсчетов амплитуд 
A. и фаз у . компонентов спектральной функции
с частотами Fj = iFH. К  положительной полуоси 
частот относятся n = 5i2 спектральных компо­
нентов в полосе Д/0. Фазовый спектр у . (F .)
позволяет оценить нелинейность Ф ЧХ  приемного 
канала от точки ввода пикосекундных импульсов 
на входе РП У до АЦП.
Чтобы получить отношение "сигнал/шум" 
qi > 20, при котором фазы выделенных сигналов 
измеряются с достаточно высокой точностью, от­
ношение мощности пилот-сигнала P  на входе АЦП 
к мощности шумового сигнала в полосе пропуска­
ния канала Рд = p.q2 должно быть не менее
i0 -4. В  полосу Д/0 попадает n = 0.5F j/ F H = 5i2 
пилот-сигналов, суммарная мощность которых 
достигает 0.1Рш . Допускать дальнейшего повы­
шения мощности пилот-сигналов при приеме и 
регистрации сигнала наблюдаемого источника не 
следует, так как это может привести к существен­
ному снижению чувствительности радиоинтер­
ферометра. В  каналах РПУ, выполненных на мик­
росборках с соединительными перемычками из 
жесткого коаксиала, групповые задержки сигна­
лов достаточно стабильны по крайней мере в те-
чение времени сопровождения космического ис­
точника радиоизлучения (0 .5 .1  мин). Поэтому 
потерь чувствительности интерферометра можно 
избежать, если частотные характеристики канала 
и групповые задержки сигналов измерять перед 
регистрацией сигналов наблюдаемых источников, 
а на время приема и регистрации сигнала отклю­
чать генератор пикосекундных импульсов. В  этом 
случае при повышении мощности пикосекундных 
импульсов увеличиваются значения q. и умень­
шаются СКО вычисленных фаз Сту. «1/q. .
На рис. 2 показана зависимость фаз бу. = у . - ^ 1 
выделенных гармонических сигналов от частот
F ., измеренная в одном из каналов РП У диапазо­
на частот 7 .9 .5  ГГц. В  основной части (~90 % ) 
полосы пропускания канала нелинейность Ф ЧХ 
незначительна, но на краях полосы Afs (в обла­
сти скатов АЧХ фильтра УП Ч) она увеличивается. 
Точность оценки нелинейности определяет СКО 
флюктуаций фаз Сту, которое при q = 20 не пре­
восходит 2.9°. СКО задержек сигналов с частота­
ми F. при таких флюктуациях фаз составляют
ст6г = сту г/ (2^ ).
На этом же рисунке показана выраженная в де­
цибелах зависимость отношений квадратов вычис­
ленных амплитуд гармонических пилот-сигналов
A2 к квадрату амплитуды сигнала A2 (F ^ ) на
средней частоте полосы пропускания канала. При 
одинаковых амплитудах пилот-сигналов на входе 
приемного канала по этой зависимости можно 
оценить неравномерность АЧХ приемного канала 
от входа РП У до АЦП.
Энергетический спектр и мощность шумово­
го сигнала на входе АЦП можно вычислить при 
выключенном генераторе пикосекундных импуль­
сов с помощью предусмотренного в ПЛИС моду­
ля вычисления СКО сти. В  этом модуле за ми-
бу г •
нимальное время измерения /mjn = 10 мс накап-
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ливается m = 1.024 -10 выборок сигнала. При
этом СКО оценки мощности стp = ^ 2/m (< (/zq ),
где zq = 50 Ом - волновое сопротивление каска­
дов УПЧ. Анализ зависимости дисперсии Аллана 
(широко используемой для анализа нестационарных 
шумовых процессов [9]) при измерении мощности 
стационарного шумового сигнала показал, что мак­
симальное время эффективного накопления сигнала 
для данного измерителя мощности составляет 
tmax = 160 мс, что позволяет уменьшить СКО стр
в четыре раза. Такой точности достаточно для кон­
троля мощности шумового сигнала на входе АЦП 
и для установки порогов четырехуровневого 
квантования цифровых выборок сигнала.
Групповая задержка сигнала. В  приемно-ре- 
гистрирующем канале задержка вычисляется ком­
пьютером по значениям фаз у . выделенных гар­
монических сигналов. Для этого методом наимень­
ших средних квадратов определяется линейная 
функция у (F ) = уо - bF , по которой вычисля­
ются коэффициент b и первичная оценка группо­
вой задержки сигнала 0 = b/(2л) радиан. При 
линеаризации исключаются компоненты спектра 
за пределами полосы Afs.
Искомая групповая задержка сигнала в при­
емном канале от входа РП У до форматера опре-
*
деляется суммой задержек: 0 = 0ф +0 +0ц, где 
0ф - смещение начальных моментов формирова­
ния пакетов выборок относительно моментов ввода 
в канал пикосекундных импульсов; 0ц - задержка
сигнала в цифровом преобразователе, которая оп­
ределена при программировании ПЛИС. Значение 
0ф можно найти, если запустить генератор пикосе­
кундных импульсов меандром тактовой частоты, 
синхронизирующим работу ПЛИС, и измерить 
электрическую длину коаксиального кабеля, по ко­
торому запускающий сигнал передается на указан­
ный генератор. Поскольку кабель между СПШС и 
РПУ [4] имеет небольшую (менее 10 м) длину и 
хорошо закреплен, смещение 0ф достаточно ста­
бильно. Таким образом, значения 0ц и 0ф посто-
*
янны, а СКО задержки равно СКО 0 : ст0 = ст0*.
Поэтому для оценки точности вычисления задерж­
ки 0 достаточно определить СКО ст0*.
При вычислении геометрической групповой 
задержки принимаемого радиосигнала в качестве 
одной из поправок учитывается разность Д0 
групповых задержек сигналов 0 в приемно-реги- 
стрирующих каналах пары радиотелескопов ин­
терферометра. Если на радиотелескопах исполь­
зуются одинаковые СПШ С и одинаковые линии 
подключения генераторов пикосекундных им­
пульсов, то разности значений 0ц и 0ф равны
*
нулю и разность Д0 равна разности Д0 вычис-
1-гт *ленных в каналах СПШС оценок 0 . В  этом случае 
поправка при вычислении геометрической группо­
вой задержки т определяется с СКО ад0 = Т2а 0.
Для определения СКО а 0 = а^/(2л) необхо­
димо найти СКО аь коэффициента b линейной 
функции у (F ) . При линеаризации зависимости 




Z Fi Vi - Fof Z У.
lM „ 1 M
I f 2 - -  Z f
(1)
где im, iM  - номера нижней и верхней граничных 
частот полосы Afs соответственно; F ^  = 1срF^ 
[■ср = 0 5 ( im + Im  ) - номер средней частоты диа­
пазона]; ns = iM - im +1 - количество дискретных 
частот в полосе A/s. Оценивая СКО аь при до­
статочно широкой полосе пропускания канала 
(например, если, как показано в [2], для миними­
зации потерь чувствительности используется 
Afs *  O.94A/0), можно без ущерба для точности
принять F ^  *  0 .5nF, заменив ns на n.
Все частоты в (1) - известные постоянные ве­
личины, так как на радиотелескопе генераторы 
пикосекундных импульсов и сигналов тактовой 
частоты F j, а также формирователи импульсов 
iP P S  синхронизированы сигналом высокоста­
бильной (~3 •iO 15) опорной частоты от водо­
родного стандарта.
Фазу у . выделенного гармонического сигна­
ла можно представить суммой: у г = у  ) r + А уг , 
где у )г - номинальное значение, соответствую­
щее линейной функции у (F ); A y r - случайное
отклонение фазы, обусловленное шумовыми флюк­
туациями, а также незначительной нелинейно­
стью Ф ЧХ приемного канала.
Для определения СКО аь (1) удобнее пред­
ставить в виде
(  jM jM ]
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где b) и Ab - номинальное значение и отклоне­
ние коэффициента b соответственно;
1м
C =Z i2 - -  Z i. ns .i =i i=ii t-m m J
Используя очевидные формулы
jM jM jm-1 jM 1
Z 1 = Z 1 - Z j; Z 1= 2 1m  ( lM  + k); 
i=im i =1 i =1 i=1
■m  2 1
Z 1 = 6 lM  (m  + k) ( 2im + k)
i=1
и учитывая, что в широкополосных каналах 
im ^  iM  и 2ns ^  6, получим
с =3 ( .м - m )+ (  6 - +m +1м )-
1 1 V  1.3
6 +^ J lm *  3 lM .
Если амплитуды гармонических пилот-сиг­
налов на входе приемного канала одинаковы для 
всех частот (U- = U , q- = q), а нелинейность
Ф ЧХ канала мала и отклонения фаз A y. обуслов­
лены в основном шумами, то при q > 20 СКО фаз
а у  *  1/ q *  10-3 аu/U . В  широкополосном канале
iM
(ns > 400) можно считать Z  AУi *  0. Тогда при
A^- *  A y  из (2) следует:
1 lM Aiif lM
Ab * --- Z  iA y i *  —у  Z  i,
CFи ^  CFи ’i ira i
откуда
стЬ = Z - (3)
Учитывая, что ст^  * 1/q, а при широкой по­
лосе спектра регистрируемого сигнала 
( ( / Д /Q *  0.94), можно принять
lM lM 1 .
Z 1 * Z 1 ~ т  M  
i=im i=1





При q = 20 СКО групповой задержки сигнала 0, 
вычисленной для рассмотренного приемно-регист- 
рирующего канала, составляет стд = сть/(2л) *  43 пс. 
Такие малые погрешности почти не влияют на точ­
ность оценки геометрической групповой задержки 
сигнала т, определяемой радиоинтерферометром.
В  многоканальных радиоинтерферометрах, 
используя вычисленные во всех каналах РПУ 
*
значения 0 , можно выравнивать групповые за­
держки 0 в каналах для обеспечения синтеза по­
лосы частот. Если выравнивать задержки шумо­
вых сигналов с помощью линий задержки в кас­
кадах СВЧ или ПЧ, добиться высокой точности 
установки и стабильности задержек затрудни­
тельно. Значительно проще, не меняя задержек
сигналов в каналах радиотелескопа, в процессе 
цифровой обработки сигналов смещать формиру­
емые в каналах потоки данных в формате V D IF 
относительно единой шкалы времени.
Среднеквадратическая погрешность выравни­
вания задержки в r-м канале относительно за­
держки в первом канале составляет
ст0г *>/2 (ст0 +ст2),
где <Jd *  1 / ((2  - Fd ) - ошибка из-за дискретизации 
шкалы времени. При q > 20 ст0 * y jl - <Jd *  403 пс.
Такая погрешность выравнивания задержек дает 
СКО фазы сигнала, принимаемого на частоте f r ,
стФг = 2 /  ст0г *  ( f r l Fd ).
Используя полученные значения СКО стф ,
можно, в дальнейшем, оценить влияние остаточ­
ных погрешностей выравнивания задержек сиг­
налов в приемно-регистрирующих каналах ра­
диотелескопа на эффективность синтеза полосы 
частот в многоканальном радиоинтерферометре.
Реализация рассмотренных функций измерения 
параметров сигналов проверена в лабораторных 
условиях и на экспериментальных образцах СПШС. 
Контроль частотных характеристик каналов напри­
мер, успешно используется при подготовке и прове­
дении РСДБ-наблюдений на радиотелескопах РТ-13 
интерферометра Зеленчукская-Бадары [11].
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Связь распределения огибающей 
квазигармонического случайного процесса 
с порождающим двумерным распределением
Рассмотрена методика моделирования стационарного случайного процесса с заданным двухмерным 
распределением. В основе моделирования лежит использование квазидетерминированного гармониче­
ского колебания с заданными параметрами. Модификацией указанного колебания установлена связь ха­
рактеристической функции модели с заданным двумерным распределением.




y (t) = A cos (ш/ + ф), (1)
где A, ю, ф - случайные величины с заданными плот­
ностями вероятностей Wa (A ), W0 (ш ), ^ф (ф ),
часто используется в практике радиотехнических 
расчетов [1]. Колебание y (t) может быть, напри­
мер, использовано для вероятностного моделирова­
ния стационарных случайных процессов по задан­
ным одномерной плотности вероятности щ (x) и 
корреляционной функции (КФ ) Bx (т ) [2]. Не­
сколько модифицировав процесс (1), можно также 
обеспечить требуемую двумерную плотность ве­
роятности щ  (x i, Х2) для совокупности сосед­
них отсчетов {x i = x (t), Х2 = x (t + т )} стационар­
ного случайного процесса x (t). Заданную дву­
мерную плотность вероятности (П В) будем назы­
вать порождающим распределением.
В  настоящей статье рассмотрен способ моди­
фикации процесса ( i), при котором обеспечивает­
ся заданное двумерное распределение. Также ис­
следованы вероятностные характеристики модели 
на примере моделирования гауссовских и негаус­
совских случайных процессов.
Основные функциональные соотношения. 
Квазидетерминированное ГК  ( i)  определяет стаци­
онарный случайный процесс при условии незави­
симости случайных величин A, ю, ф и при равно­
мерном распределении начальной фазы ф на интер­
вале [0, 2л] [2]. При этом условии в [1] получены
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